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Reporte de Biología Molecular
Detección de SARS-COV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real
Muestra analizada:
ARN total aislado a partir de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo.

Descripción del estudio:
La muestra fue analizada con la tecnología de PCR de retrotranscripción (RT-PCR) en tiempo real para la detección del
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), usando iniciadores específicos y sondas fluorescentes
dirigidos a tres genes: E, N y RdRp. Las secuencias estudiadas sobre los genes  N y RdRp son específicas de SARS-CoV-2,
mientras que la secuencia probada sobre el gen E pertenece a la familia de los Sarbecovirus, la cual incluye al SARS-CoV-2.
En  cada prueba se incluye un control positivo, un control negativo y un control interno de reacción, los cuales sirven como
controles de calidad de la prueba. El control interno puede o no amplificar en los casos positivos. 
NOTA: este resultado debe interpretarse acompañado de resultados de laboratorio adicionales y hallazgos
clínicos.

Resultado:
No se observó señal de amplificación de los genes E, N y RdRp, indicando ausencia del coronavirus 2 del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) en la muestra.
La amplificación del control interno en la gráfica de resultados, valida el correcto funcionamiento de la reacción  de
amplificación.

Conclusión:
NEGATIVO para coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) (COVID-19).


